el
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Zona 4 de Mixco, Guatemala.
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Carretera al Pacifico, Km. 91
Santa Lucia Cotz, Escuintla.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria ¢ Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

Cliente:

ECOFILTRO, S A Numero de orden: 131660
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 13/04/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  19/04/2023
Finca: Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KE361450270323
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 13/04/2023 Fecha del analisis: 14/04/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:50
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.2°C
‘Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes ’
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 2419.6 > 24196
23.04.13.06.09
Agua después de Filtro No. KE361450270323 <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
*Valor Permitido: N/A <1.0 <10
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<:Menor de
* Seguin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacién : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

olegiada No. 5497
Revisado: :

Los resultados de este informe son validos Ginicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Unicamente en su impresion original.
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INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA

Lotificacion El Relicario, Lote 6
Carretera al Pacifico, Km. 91
Santa Lucia Cotz, Escuintla.
PBX: 7882-2428
sedesl@solucionesanaliticas.com

ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09
Cliente: ECOFILTRO, SA. Numero de orden: 131660
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 13/04/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  19/04/2023
Finca: () Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KE352430260323
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 13/04/2023 Fecha del analisis: 14/04/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:46
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.2°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
‘Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA . *E.coli
aerodbico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 > 24196
23.04.13.06.10
Agua después de Filtro No. KE352430260323 <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM92158B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <10

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.

<: Menor de

* Seguin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable

N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B, Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

hi At

Quimica Biologa

olegiada No. 5497
Revisado: Colegia

Los resultados de este informe son validos tinicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido Unicamente en su impresion original.
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Lotificacion El Relicario, Lote 6
Carretera al Pacifico, Km. 91
Santa Lucia Cotz, Escuintla.
PBX: 7882-2428
sedesl@solucionesanaliticas.com

Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria * Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 131660
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 13/04/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  19/04/2023
Finca: () Asesor: LUIS ORELLANA

Localizacion:
Referencia Cliente:

NO INDICA
KE340400250323 NANO

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de Muestreo: 13/04/2023 Fecha del anélisis: 14/04/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:51
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 252°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.04.13.06.11
Agua después de Filtro No. KE340400250323 NANO <10 <1.0 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.

NMP: Nimero mas probable.

<: Menor de

* Seguin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.

N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed)
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea b AR e
ant AiDIZUre

]
9 HALUIGL

il s WAt
ticda. Stephany Wai

P‘]“‘ !
Quimica Bidloga

Revisado: COEQEOG'C} No. 5497

A W A
g

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Unicamente en su impresidn original.
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Agricultura « Industria e Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA

ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

Lotificacion El Relicario, Lote 6
Carretera al Pacifico, Km. 91
Santa Lucia Cotz, Escuintla.
PBX: 7882-2428
sedesl@solucionesanaliticas.com

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 131660
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 13/04/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  19/04/2023
Finca: () Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacién: NO INDICA
Referencia Cliente: KE355340260323
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 13/04/2023 Fecha del analisis: 14/04/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:44
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.2°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes ;
MUESTRA L *E.coli
aerdbico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 > 241986
23.04.13.06.13
Agua después de Filtro No. KE355340260323 <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
*Valor Permitido: N/A <1.0 <10
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<: Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.
N/A = No Aplica
La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).
Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.
** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)
Ultima Linea
lirdn Stenhnny

Revisado

Quimica Bidlog
Colegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos tunicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido tinicamente en su impresién original.
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Agricultura * Industria s Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA

ACREDITADO 1SO 17025
OGA-LE-031-09
Cliente: ECOFILTRO, S.A. Nimero de orden: 131660
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 13/04/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  19/04/2023

Finca:
Localizacion:
Referencia Cliente:

0
NO INDICA

E032020240323 MINI

Asesor:

DATOS DE LA MUESTRA

LUIS ORELLANA

Fecha de Muestreo: 13/04/2023 Fecha del analisis: 14/04/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 14:02
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 252°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.04.13.06.15
Agua después de Filtro No. 032020240323 MINI <10 <1.0 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <10 <10

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Numero mas probable.

< : Menor de

* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbioldgico de agua potable

N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

ticda. Stephany Wai )
Quimica Bidloga
olegiada No. 5497

Revisado:

Los resultados de este informe son validos Ginicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Gnicamente en su impresion original.
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Agricultura * Industria s Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 131660
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 13/04/2023
Persona Responsable: ~ NAOMI| GALICIA Fecha del informe:  19/04/2023
Finca: 0 Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA

Referencia Cliente: E037060290323 MINI

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de Muestreo: 13/04/2023 Fecha del analisis: 14/04/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:47
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 252°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes
MUESTRA o *E.coli
aerodbico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 > 24196

23.04.13.06.16

Agua después de Filtro No. E037060290323 MINI <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <10 <10

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.

NMP: Numero mas probable.

<:Menor de

* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed)
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 £ 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

ticda. Stephany Waign :
Quimica Biologa
Revisado' Colegiada No. 5497
(@

Los resultados de este informe son validos Unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido Ginicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23

Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
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Cliente:
Direccion:

Persona Responsable:

Finca:
Localizacion:
Referencia Cliente:

Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria * Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025

OGA-LE-031-09

ECOFILTRO, S.A.

KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA
NAOMI GALICIA

0

NO INDICA

E033260270323 MINI

Numero de orden:
Fecha de ingreso:

Fecha del informe:

Asesor:

DATOS DE LA MUESTRA

Lotificacion El Relicario, Lote 6
Carretera al Pacifico, Km. 91
Santa Lucia Cotz, Escuintla.
PBX: 7882-2428
sedesl@solucionesanaliticas.com

131660
13/04/2023
19/04/2023

LUIS ORELLANA

Fecha de Muestreo: 13/04/2023 Fecha del analisis: 14/04/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:49
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 252°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 > 24196
23.04.13.06.17
Agua después de Filtro No. E033260270323 MINI <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <10
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Numero mas probable.
<: Menor de
* Seguin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbioldgico de agua potable.
N/A = No Aplica
La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).
Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.
** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)
Ultima Linea ~da Stephany Waight Albizu
LILUUL OICHIATTY o

Revisado:

Quimica Bidloga
Colegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos Unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido tinicamente en su impresién original.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria « Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

Cliente:
Direccion:

Persona Responsable:

Finca:

ECOFILTRO, S.A.
KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA
NAOMI GALICIA

Numero de orden:
Fecha de ingreso:

Fecha del informe:

14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

132084
11/05/2023
16/05/2023

Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KF227100210423
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:19
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.0°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.05.11.07.04
Agua después de Filtro No. KF227100210423 300 <1.0 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
*Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Numero mas probable.
<: Menor de
* Seguiin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiologico de agua potable.
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B, Eaton, A. D., & Rice, E\W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

Revisado:

ticda. Stephany Waight Albizurez
Quimica Biologa
olegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido tnicamente en su impresién original
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Agricultura * Industria s Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA

ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

Cliente: ECOFILTRO, S.A Numero de orden: 132084
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 11/05/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  16/05/2023
Finca: () Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KF151630170423
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:13
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.0°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes
MUESTRA L *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.05.11.07.05
Agua despues de Filtro No. KF151630170423 800 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
*Valor Permitido: N/A <10 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Numero mas probable.
< : Menor de
* Seguin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbioldgico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra S| cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed)

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF

** Temperatura / Tiempo de incubacién : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

Revisado:

ticda. Stephany Waight Albizurez
uimica Bidloga
olegiada No. 5497

Los resultados de este informe son vélidos Unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccién parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Unicamente en su impresion original.

Pagina 1/1




Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria « Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

Cliente:
Direccion:
Persona Responsable:

ECOFILTRO, S.A.
KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA
NAOMI GALICIA

Numero de orden:
Fecha de ingreso:

Fecha del informe:

14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo

Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

132084
11/05/2023
16/05/2023

Finca: Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KF136830140423
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:13
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 250°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes "
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 2419.6 > 24196
23.05.11.07.06
Agua después de Filtro No. KF136830140423 600 <1.0 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
*Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Numero mas probable.
<:Menor de
* Seglin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbioldgico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed)

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

Revisado:

ticda. Stephany Waight Albizy
Quimica Bidloga
Colegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido Unicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23

s Zona 4 de Mixco, Guatemala.
Soluciones
An alltlc as info@solucionesanaliticas.com

Agricultura * Industria * Ambiente www.solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

ECOFILTRO, S.A.

Cliente: Numero de orden: 132084
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 11/05/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  16/05/2023
Finca: 0 Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KE343700250323
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:18
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.0°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.05.11.07.07
Agua después de Filtro No. KE343700250323 10 <10 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <10 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Numero mas probable.
<: Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B, Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

ticda. Stephany Waight Albizurez
Quimica Bidloga
Colegiada No. 5497

Revisado

Los resultados de este informe son validos unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido Unicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado EI Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

Soluciones
Analiticas

Agricultura  Industria » Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

Cliente:

ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 132084
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 11/05/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  16/05/2023

Finca:
Localizacion:
Referencia Cliente:

NO INDICA
KF199950190423 NANO

Asesor:

DATOS DE LA MUESTRA

LUIS ORELLANA

Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:12
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.0°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA o *E.coli
aerdbico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.05.11.07.10
Agua después de Filtro No. KF199950190423 NANO 500 <1.0 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<:Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbioldgico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed)
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

ticda. Stephany Waight Albizu
Quimica Bidloga
olegiada No. 5497

Revisado:

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido unicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

Soluciones
Analiticas

Agricultura  Industria » Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 132084
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 11/05/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  16/05/2023
Finca: Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: E051260180423
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:16
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 250°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA o *E.coli
aerodbico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
28.05.11.07.12
Agua después de Filtro No. E051260180423 <10 <10 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <10
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<:Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbioldgico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

Revisado:

. w[Jivmico Bidloga
legiada No. 5497

cda. Stephany Waight Albizur

Los resultados de este informe son validos tnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido tinicamente en su impresion original.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria » Ambiente

14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Nuamero de orden: 132084
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 11/05/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  16/05/2023
Finca: () Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: E051510190423
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:17
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.0°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA o *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.05.11.07.13
Agua después de Filtro No. E051510190423 10 <1.0 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <10
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<: Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea VAdA Clan P L QTN R,
wicda. Stephany Waight Albizurez

Q.
Quimica Biologa
Colegiada No. 5497

Revisado:

—— VAV

=3

Los resultados de este informe son validos Unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Unicamente en su impresion original
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Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria » Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

Cliente: ECOFILTRO, SA. Numero de orden: 132084
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 11/05/2023
Persona Responsable: ~ NAOMI GALICIA Fecha del informe:  16/05/2023
Finca: () Asesor: LUIS ORELLANA
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: E049390170423
DATOS DE LA MUESTRA
Fecha de Muestreo: 11/05/2023 Fecha del analisis: 12/05/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 16:15
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 250°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ECOFILTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA . *E.coli
aerobico total totales
Agua antes de Filtro > 57000 > 24196 > 24196
23.05.11.07.14
Agua después de Filtro No. E049390170423 10 <10 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
*Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<:Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbioldgico de agua potable
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed)

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 £ 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Ultima Linea

Revisado:

ticda. Stephany Waight Albizurez
Quimica Bidloga
Colegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos Unicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio
La reproduccién parcial del mismo deberéa ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas
Este informe es valido tinicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23

s Zona 4 de Mixco, Guatemala.
SOlucrl(.)neS PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
An alltlcas info@solucionesanaliticas.com

Agricultura  Industria » Ambiente www.solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025

OGA-LE-031-09

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 132589
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso:  08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: 0 Asesor: DAVID CANO
Localizacién: NO INDICA
Referencia Cliente: KG218100180523
o . DATOSDELAMUESTRA
[Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del anilisis: 9/06/2023 ]
|Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:44 [
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.6°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ~ BCOFLTRO._ Resp.DeMuestreo:  CLIENTE
RESULTADOS
~ *Recuento | *Coliformes |
MUESTRA . { \ *E.coli ‘
_aerobicototal |  totales |
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 >2419.6
23.06.08.11.03
Agua después de Filtro No. KG218100180523 <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.

NMP: Nimero mas probable.

<: Menor de

* Seglin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001)
N/A = No Aplica

para analisis microbioldgico de agua potable.

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Licda. Stephany Waight Albizurez
Quimica Bidloga

Ultima Linea

Revisado:

Cofegiada NG 5497

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Gnicamente en su impresion original.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura  Industria » Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA

14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09
Cliente: ECOFILTRO, S.A. Nimero de orden: 132589
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso:  08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: 0 Asesor: DAVID CANO
Localizacién: NO INDICA
Referencia Cliente: KG223910180523
cha de Musstreor 0708055 —————————DATOSDELAMUESTRA
Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del analisis: 9/06/2023 a
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:47
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 256°C |
‘Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE |
[Recipiente: ~ ECOFLTRO ~ . Resp.DeMuestreo: = CLENTE |
RESULTADOS
~ *Recuento | *Coliformes | . |
MUESTRA L f *E.coli
__derdbicototal |  totales | "
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 > 2419.6
23.06.08.11.04
Agua después de Filtro No. KG223910180523 <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<: Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.
N/A = No Aplica
La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).
Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Licda. Stephany Waight Albizurez
Quimica Bidloga -

Ultima Linea

Revisado:

Colegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Gnicamente en su impresion original.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura » Industria e Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA

14 Avenida 19-50 Condado EI Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23

Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09
Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 132589
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso:  08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: 0 Asesor: DAVID CANO
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KG224940180523 NANO
echa de Wuestres: — G7oemoss————— — DATOSDELAMUESTRA
Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del analisis: 9/06/2023
‘Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:48
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 256°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente:  ECOFLTRO . Resp.DeMuestreo: _ CLIENTE
RESULTADOS
 *Recuento | *Coliformes | |
MUESTRA e [ ! *E.coli !
__ aerobicototal | totales N
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 >2419.6
23.06.08.11.06
Agua después de Filtro No. KG224940180523 NANO 150 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <10
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Ntimero mas probable.
<: Menor de
* Seglin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.
N/A = No Aplica

La muestra SI cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

Licda. Stephany Waight Aloizurez
Quimica Bidloga

Ultima Linea

Revisado:

Colegiada No. 5497

o)

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido Gnicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado EI Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23

Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria » Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

Zona 4 de Mixco, Guatemala.
PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Ndamero de orden: 132589
Direccidn: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: 0 Asesor: DAVID CANO
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: KG226880180523 NANO
e _ DATOSDELAMUESTRA
Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del analisis: 9/06/2023 ‘
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:50
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 256°C |
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE ‘
Recipiente: __ECOFILTRO - ___Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
S e —_— _
*Recuento *Coliformes .
MUESTRA o | *E.coli
__aerdbico total ~ ftotales | — ,,
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 >2419.6
23.06.08.11.07
Agua después de Filtro No. KG226880180523 NANO <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.

NMP: Nimero méas probable.

<: Menor de

* Seglin Norma Guatemalteca COGUANOR (
N/A = No Aplica

NTG 29 001) para andlisis microbiolégico de agua potable.

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Meth
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

ods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Licda. Stephany Waight Aloizurez
Quimica Bidloga
Colegiada No. 5497

Ultima Linea

Revisado:

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido tinicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23

> Zona 4 de Mixco, Guatemala.
SOluc,l(.)neS PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
An a]ltlc as info@solucionesanaliticas.com
Agricultura * Industria * Ambiene www.solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA

ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09
Cliente: ECOFILTRO, S.A. Nimero de orden: 132589
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: () Asesor: DAVID CANO
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: E072940180523
cha de Muestreo:— —o7icebges — ——— . DATOSDELAMUESTRA - -
Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del analisis: 9/06/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:51 I
’Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 25.6°C
|Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: ~ ECOFILTRO S . Resp.DeMuestreo: ~ CLIENTE
RESULTADOS
~ *Recuento | *Coliformes | .
MUESTRA o ‘ *E.coli
_aerdébicototal | totales I J
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 >2419.6
23.06.08.11.08
Agua después de Filtro No. E072940180523 <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<:Menor de
* Seglin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:
- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

licda. Stephany Waight Albizurez
Quimica Bidloga
Colegiada No. 5497

Ultima Linea

Revisado:

Los resultados de este informe son validos tnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido tinicamente en su impresion original.
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14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastidn, Bodega 23

> Zona 4 de Mixco, Guatemala.
SOluc’l?neS PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
An alltl cas info@solucionesanaliticas.com
Agricultura * Industria » Ambiente www.solucionesanaliticas.com

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Niamero de orden: 132589
Direccién: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso: 08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: 0 Asesor: DAVID CANO
Localizacion: NO INDICA
Referencia Cliente: E049130170423
oha de Muestreor ™~ oTioeEoess— ——— ———— DATOSDELAMUESTRA
Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del analisis: 9/06/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:51 ‘
|Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 256°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Reclplente: ____ ECOFLTRO  Resp.DeMuestreo; _CLIENTE )
RESULTADOS
ey -
*Recuento | *Coliformes .
MUESTRA L i | *E.coli
__@erdbicototal | totales I
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 >2419.6
23.06.08.11.09
Agua después de Filtro No. E049130170423 <10 <1.0 <10
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero més probable.
<: Menor de
* Segun Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).
Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 £ 0.5 °C / 24h Licda. Stephany Waight Albizurez
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA) Quimica Bidloga

Ultima Linea Lolegiada No. 5497

Revisado:

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido tnicamente en su impresion original.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura  Industria » Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO ISO 17025
OGA-LE-031-09

14 Avenida 19-50 Condado EI Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 132589
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso:  08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: Asesor: DAVID CANO
Localizacién: NO INDICA
Referencia Cliente: E047110140423
R _ DATOSDELAMUESTRA
[Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del analisis: 9/06/2023
‘Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:53
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 256°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Recipiente: _ECOFLTRO Resp. De Muestreo: CLIENTE
RESULTADOS
~ “Recuento | Colformes |
MUESTRA eC } ‘ *E.coli
__@erdbicototal | totales I B |
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 >2419.6
23.06.08.11.10
Agua después de Filtro No. E047110140423 <10 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido; N/A <10 <10

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.

NMP: Nimero més probable.

<: Menor de

* Seglin Norma Guatemalteca COGUANOR
N/A = No Aplica

(NTG 29 001) para analisis microbiologico de agua potable.

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B., Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

licda. Stephany Waight Albiurez
Quimicqa Bidloga

Ultima Linea

Revisado:

Colegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es valido tnicamente en su impresion original.
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Soluciones
Analiticas

Agricultura * Industria s Ambiente

INFORME DE ANALISIS DE MICROBIOLOGIA
ACREDITADO IS0 17025
OGA-LE-031-09

14 Avenida 19-50 Condado El Naranjo
Ofibodegas San Sebastian, Bodega 23
Zona 4 de Mixco, Guatemala.

PBX.: 2416-2916 Fax: 2416-2917
info@solucionesanaliticas.com
www.solucionesanaliticas.com

Cliente: ECOFILTRO, S.A. Numero de orden: 132589
Direccion: KM 77 ALDEA SAN LORENZO EL CUBO, CIUDAD VIEJA Fecha de ingreso:  08/06/2023
Persona Responsable:  NAOMI GALICIA Fecha del informe:  14/06/2023
Finca: Asesor: DAVID CANO
Localizacién: NO INDICA
Referencia Cliente: KE5170
e . DATOSDELAMUESTRA )
Fecha de Muestreo: 07/06/2023 Fecha del analisis: 9/06/2023
Hora de Muestreo: NO INDICA Hora de analisis: 13:54
Apariencia: CLARA Temperatura de ingreso: 258°C
Procedencia: NO INDICA Temp. De almacenaje: AMBIENTE
Reclpierte: ___ BCOFWTRO _ Resp.DeMuestreo: _ CLENTE
RESULTADOS
~ “*Recuento | *Coliformes | _ ,
MUESTRA o ‘ *E.coli
_aercbicototal | = fotales == | U
Agua antes de Filtro > 57000 >2419.6 > 2419.6
23.06.08.11.11
Agua después de Filtro No. KE5170 > 57000 <1.0 <1.0
Unidades: UFC/mL NMP/100mL NMP/100mL
Método: SM 9215 B SM 9223 B SM 9223 B
* Valor Permitido: N/A <1.0 <1.0
UFC: Unidades Formadoras de Colonia.
NMP: Nimero mas probable.
<:Menor de
* Seglin Norma Guatemalteca COGUANOR (NTG 29 001) para analisis microbiolégico de agua potable.
N/A = No Aplica

La muestra Sl cumple con los requerimientos de la norma COGUANOR (NTG 29001).

Metodologia con base en:

- Baird, R. B, Eaton, A. D., & Rice, E.W. (Edits.) (2017). Standard Methods for the Examination of Water and - Wastewater (23 ed).

Washington, Nueva York, Estados Unidos: APHA, AWWA, WEF.

** Temperatura / Tiempo de incubacion : 35 + 0.5 °C / 24h
Medio de cultivo: Plate Count Agar (PCA)

ticda. Sf’ephony Waight Albizure;
Quimica Bidloga

Ultima Linea

Revisado:

Colegiada No. 5497

Los resultados de este informe son validos Gnicamente para la muestra como fue recibida en el Laboratorio.
La reproduccion parcial del mismo debera ser autorizada por escrito por Soluciones Analiticas.
Este informe es vélido Unicamente en su impresion original.
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